
REF R-M-13

REV 0

FECHA 12/07/2017

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

19/01/2017 3,92 4 6,99 7

16/03/2017 4,05 4,01 7,04 7,01

12/04/2017 3,97 4 7,06 7

05/05/2017 3,94 4,01 6,98 7

12/06/2017 3,95 4,02 6,97 7,01

12/07/2017 3,92 4,01 6,95 7,01

FECHA OBSERVACIONES
LECTURA BUFFER 7 PHLECTURA BUFFER 4 PH

CALIBRACION OK

CALIBRACION OK

CALIBRACION OK

CALIBRACION OK

CALIBRACION OK

CALIBRACION OK
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