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FECHA MEDI((Z(IIO)N 0°C MEDIC(I‘%N 25°C MEDIC(IS)N 50°C MEDIC(Ig)N 75°C I\’:I(I?ODOI(C:II(?;)\I OBSERVACIONES
19-04-2017 100 109,7 119,5 129 138,5 CALIBRACION OK
19-05-2017 100,01 109,71 119,51 129 138,52 CALIBRACION OK
19-06-2017 100,01 109,71 119,51 129,01 138,52 CALIBRACION OK
19-07-2017 100,01 109,71 119,51 129,01 138,52 CALIBRACION OK
21-08-2017 100,02 109,71 119,52 129 138,52 CALIBRACION OK
21-09-2017 100,02 109,72 119,52 129,02 138,52 CALIBRACION OK
20-10-2017 100 109,72 119,52 129,02 138,53 CALIBRACION OK
20-11-2017 100,01 109,73 119,52 129,02 138,53 CALIBRACION OK
20-12-2017 100,02 109,73 119,51 129,02 138,52 CALIBRACION OK
19-01-2018 100,02 109,71 119,52 129,02 138,52 CALIBRACION OK
19-02-2018 100 109,71 119,52 129 138,52 CALIBRACION OK
19-03-2018 100,03 109,71 119,52 129,03 138,52 CALIBRACION OK
19-04-2018 100,03 109,72 119,52 129,02 138,54 CALIBRACION OK
18-05-2018 100 109,73 119,52 129,03 138,54 CALIBRACION OK
18-06-2018 100 109,7 119,52 129,03 138,54 CALIBRACION OK
18-07-2018 100,01 109,74 119,52 129,02 138,54 CALIBRACION OK
20-08-2018 100,03 109,74 119,54 129,02 138,54 CALIBRACION OK
20-09-2018 100,02 109,73 119,54 129,01 138,57 CALIBRACION OK
19-10-2018 100,02 109,73 119,51 129,01 138,57 CALIBRACION OK
19-11-2018 100,02 109,75 119,51 129,03 138,57 CALIBRACION OK
19-12-2018 100 109,7 119,52 129,03 138,54 CALIBRACION OK
18-01-2019 100,03 109,74 119,54 129,02 138,54 CALIBRACION OK
18-02-2019 100,02 109,75 119,51 129,03 138,57 CALIBRACION OK
18-03-2019 100,02 109,73 119,51 129,01 138,57 CALIBRACION OK
17-04-2019 100,02 109,74 119,51 129 138,56 CALIBRACION OK




