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REGISTRO CALIBRACION DE TT-530

reomn | Mecion T wemcon Trweoion T ueniion Tueocon T ogcqurciones
20/02/2020 100 109,7 1194 129,01 138,5 CALIBRACION OK
19/03/2020 100,02 109,71 119,5 129 138,4 CALIBRACION OK
20/04/2020 100,01 109,74 119,52 129,02 138,54 CALIBRACION OK
20/05/2020 100,02 109,72 119,52 129,02 138,52 CALIBRACION OK
19/06/2020 100,03 109,74 119,54 129,02 138,54 CALIBRACION OK
20/07/2020 100,02 109,73 119,51 129,02 138,52 CALIBRACION OK
20/08/2020 100,03 109,71 119,52 129,03 138,52 CALIBRACION OK




