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¢ PROMAIZ DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
' FECHA 24/08/2017
REGISTRO CALIBRACION DE TT-1214
MEDICION 0°C | MEDICION 25°C | MEDICION 50°C | MEDICION 75°C MEDICION
FECHA

C Q) Q) Q) Q) 100°C (Q) OBSERVACIONES
26/04/2017 100,05 109,76 119,44 129,03 138,55 CALIBRACION OK
25/05/2017 100,01 109,75 119,44 129,02 138,56 CALIBRACION OK
25/06/2017 100,02 109,75 119,45 129,03 138,56 CALIBRACION OK
25/07/2017 100,02 109,76 119,45 129,03 138,56 CALIBRACION OK
24/08/2017 100,03 109,76 119,46 129,03 138,57 CALIBRACION OK




